SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa na rzecz FUAM oraz montaż dygestoriów wraz z oprogramowaniem zapewniającym monitoring w ramach projektu rozbudowa centrum zaawansowanych technologii”

ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTOWY
…………………….

pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się

o udzielenie zamówienia 

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

	NAZWA
	

	ADRES 
	

	NUMER TELEFONU/FAXU
	

	E- MAIL
	

	NIP  
	

	REGON 
	


Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ORAZ MONTAŻ DYGESTORIÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAPEWNIAJĄCYM MONITORING, W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną:

netto   …………………………………………………..……………………………………………zł. 

słownie (…………………………………………………..…………………………………….zł) 

Kwota podatku VAT……………………….…...………………………………………….zł

słownie (.…………………………………………………..……………………………………zł) 

brutto ………………………………………...…………………………………………………zł, 

słownie (…………………………………………………..…………………………………….zł) 

1. zadanie objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w SIWZ; 

2. zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty montażu, koszty instalacji oprogramowania związanego z systemem monitoringu oraz koszty przeprowadzenia instruktażu obsługi dostarczonych urządzeń dla dziesięciu osób wskazanych przez Zamawiającego; 
3. oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy w tym zawarte w projekcie umowy warunki płatności i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

4. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
5. udzielamy co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone dygestoria wraz z  oprogramowaniem;     
6. poniższe części zamówienia zlecimy podwykonawcom:

…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………

    podpis  osoby  upoważnionej do 

        reprezentowania Wykonawcy 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………

ROZDZIAŁ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
………………….

pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się

o udzielenie zamówienia 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ORAZ MONTAŻ DYGESTORIÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAPEWNIAJĄCYM MONITORING W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

Oferujemy dostawę Przedmiotu Zamówienia zgodnie z poniższą Specyfikacją Techniczną: 

I. DYGESTORIUM TYP I
	DYGESTORIUM TYP I

	Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	Parametry oferowane  
(należy podać zakres lub opisać)


	I. DANE OGÓLNE

	1. PRODUCENT SPRZĘTU
	

	2. MODEL / TYP

	

	
	

	3. ILOŚĆ: 9 sztuk
	

	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	1. Dygestorium ceramiczne
	

	2. Wym. zewnętrzne max.: 
- wys. x szer. x gł.:900/2730 x 1500 x 920 mm,
	

	3. Wymiary wewnętrzne min.: 
- wysokość komory roboczej 1500 mm; 
- szerokość  wewnątrz 1410 mm; 
- głębokość: 805 mm. 
	

	4. Konstrukcja:

1) konstrukcja samonośna, integralna konstrukcja ramy-stelaż – ściana tylna,
2) konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary (RAL 7035) 

3) płyta przednia wyciągana w celu przeprowadzenia kontroli,

4) sufit, ściana prowadząca powietrze z masywnej płyty z żywicy fenolowej,

5) ergonomicznie formowana płyta i profilowane spojlery boczne z aluminium do optymalnego prowadzenia strumienia powietrza w dygestorium,

6) konstrukcja dygestorium pozwalająca dostarczyć je do pomieszczeń o drzwiach 1,0 m.
	

	5. Blat, komora robocza:

1) blat: monolityczna płyta ceramiczna  grubości przynajmniej 30 mm,  max 37 mm na podniesiony brzeg,

2) wymagane obciążenie blatu min. 200 kg, przy rozłożeniu równomiernym min. 270 kg.

3) komora robocza z ceramiki monolitycznej.


	

	6. Konstrukcja okna:

1) okno w pojedynczej ramie z aluminium – podnoszone pionowo, z osadzonymi w niej dwiema szybami przesuwającymi się w poziomie,

2)  okno zawieszone na systemie przeciwwag - okno powinno przesuwać się lekko i bezstopniowo - w tym celu linki powinny być prowadzone na łożyskach kulkowych przymocowanych do ciężarka,

3) szyby wykonane ze szkła wielowarstwowego, bezpiecznego,

4) system aktywnego blokowania okna przy zerwaniu lin,

5) blokada okna na wysokości 500 mm,

6) system odryglowania jedną ręką blokady szyby przedniej,

7) wentylowanie dygestorium przez system podwójnej ściany, 

8) strumień powietrza wywiewanego przez dygestorium z oknem podniesionym na wysokość 500 mm, zapewniający bezpieczną i poprawną pracę (brak wypływu zanieczyszczeń do pomieszczenia) wynoszący nie więcej niż: - dla wysokości blatu 900mm – 750 m3/h.


	

	7. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

1) Zlewik odpływowy wykonany również z ceramiki lanej, umieszczony w prawej/ tylnej części komory roboczej wzdłuż ściany tylnej – montowane na jednym poziomie co umożliwia łatwe usunięcie wody z powierzchni roboczej. 

2) Armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie, po prawej stronie dygestorium, długości wylewek: 150 i 175 mm. Zakończenia wylewek winny być odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone pod blatem, po prawej stronie na zewnątrz dygestorium, wylewki w obszarze komory roboczej, w jej prawej części. Zlewik odpływowy z ceramiki, zakończony syfonem, podłączenie standardowo do kanalizacji. Umieszczony po prawej stronie komory roboczej na poziomie płyty roboczej wymiar  395x70x95 mm.

	

	8. Instalacja elektryczna
1) Dygestoria winny posiadać gniazdka elektryczne o klasie szczelności IP44 - sztuk 6 (wbudowane w panel mebla). Miejsce umieszczenia gniazdek – pod blatem. Na panelu  koloru zielonego (NCS 2060-B50G).

2) Możliwość instalacji gniazdek elektrycznych wewnątrz dygestorium z przyciskiem. zewnętrznym.
	

	9. Szafki pod blatem

1) Pod blatem dygestorium dwie szafki melaminowe: 

- szafka szer.: 900 mm, wys.: 720 mm, gł.: 540 mm, dwudrzwiowa; 

- szafka szer.: 600 mm, wys.: 720 mm, gł.: 540 mm; drzwi pojedyncze otwierane na prawą stronę. 

2) szafki powinny być wykonane z płyty pokrytej melaminą, grubość min. 19 mm,

3)  możliwość poziomowania,

4)  nośność szafki powinna wynosić min. 250 kg/m2,

5)  kąt otwarcia drzwiczek 270°, 
6) drzwiczki powinny być wyposażone w zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej lakierowanej proszkowo,

7) szafki wentylowane z wannami wyciąganymi z polipropylenu.
	

	10. Wentylacja:

1) Automatyczny, cyfrowy system kontroli strumienia powietrza z czujnikiem przepływu powietrza (na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień dynamicznego i statycznego) oraz z akustycznym i optycznym alarmem, zgodny z EN 14175 z wbudowanym akumulatorem, 

2) Sygnalizacja parametrów: wielkości przepływu (normalny, za wysoki, za niski), pozycji okna powyżej wysokości 500 mm, zaprogramowana częstotliwość serwisowania (po upływie terminu sygnalizacja lampką),włącznik/wyłącznik oświetlenia, klawiatura foliowa. Panel sygnalizująco – sterujący umieszczony na prawej bocznej ścianie urządzenia.

3) Podłączenie do wentylacji króćcem DN250.
	

	11. Wymagane certyfikaty i deklaracje: 

1) dygestoria muszą spełniać normę PN/EN 14175; 

2) posiadać deklarację zgodności z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE; 

3) posiadać znak CE.
	

	12. Wymagania odnośnie gwarancji:

1) Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy od daty podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru; 

2) Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze;

3) Możliwość wymiany blatów, modyfikacji i rozbudowy mebli bez utraty gwarancji. 


	


II. DYGESTORIUM TYP II
	DYGESTORIUM TYP II (z wysokością  blatu 500 mm)

	Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	Parametry oferowane  
(podać zakres lub opisać)


	I. DANE OGÓLNE

	1. PRODUCENT SPRZĘTU
	

	2. MODEL / TYP
	

	
	

	3. ILOŚĆ: 8  szt. 
	

	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	1. Dygestorium ceramiczne
	

	2. Wym. zewnętrzne max.: 
1) wys. x szer. x gł.: 500/2730 x 1500 x 920 mm,
	

	3. Wymiary wewnętrzne min.: 

1) wysokość komory roboczej: 1900 mm

2) szerokość  wewnątrz 1410 mm

3)  głębokość: 805 mm


	

	4. Konstrukcja:

1) konstrukcja samonośna, integralna konstrukcja ramy-stelaż – ściana tylna

2) konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary (RAL 7035)) 

3) płyta przednia wyciągana w celu przeprowadzenia kontroli,

4) sufit, ściana prowadząca powietrze z masywnej płyty z żywicy fenolowej,

5) ergonomicznie formowana płyta i profilowane spojlery boczne z aluminium do optymalnego prowadzenia strumienia powietrza w dygestorium,

6) konstrukcja dygestorium pozwalająca dostarczyć je do pomieszczeń o drzwiach 1,0 m.
	

	5. Blat, komora robocza:

1) blat: monolityczna płyta ceramiczna  grubości przynajmniej 30 mm,  max 37 mm na podniesiony brzeg,

2) wymagane obciążenie blatu min. 200 kg, przy rozłożeniu równomiernym 270 kg.

3) komora robocza z ceramiki monolitycznej. 


	

	6. Konstrukcja okna:

1) okno „teleskopowe” w dwóch niezależnych ramach; w oknie dolnym dwie szyby przesuwające się w poziomie. Szyby winny być wykonane ze szkła wielowarstwowego, bezpiecznego,

2) okno zawieszone na systemie przeciwwag - okno powinno przesuwać się lekko i bezstopniowo - w tym celu linki powinny być prowadzone na łożyskach kulkowych przymocowanych do ciężarka,

3) szyby wykonane ze szkła wielowarstwowego, bezpiecznego. 

4) system aktywnego blokowania okna przy zerwaniu lin,

5) blokada okna na wysokości 500 mm,

6) system odryglowania jedną ręką blokady szyby przedniej,

7) wentylowanie dygestorium przez system podwójnej ściany 

8) strumień powietrza wywiewanego przez dygestorium z oknem podniesionym na wysokość 500 mm, zapewniający bezpieczną i poprawną pracę (brak wypływu zanieczyszczeń do pomieszczenia) wynoszący  nie więcej niż: - dla wysokości blatu 500 mm – 900 m3/h. 
	

	7. Instalacja wodno-kanalizacyjna:

1) Zlewik odpływowy wykonany z ceramiki lanej, umieszczony w prawej/ tylnej części komory roboczej wzdłuż ściany tylnej – montowane na jednym poziomie co umożliwia łatwe usunięcie wody z powierzchni roboczej. 

2) Armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek na tylnej ścianie, po prawej stronie dygestorium, długości wylewek: 150 i 175 mm. Zakończenia wylewek winny być odkręcane, zakończone oliwką. Zawory umieszczone pod blatem, po prawej stronie na zewnątrz dygestorium, wylewki w obszarze komory roboczej, w jej prawej części. Zlewik odpływowy z ceramiki, zakończony syfonem, podłączenie standardowo do kanalizacji. Umieszczony po prawej stronie komory roboczej na poziomie płyty roboczej wymiar 395x70x95 mm


	

	8. Instalacja elektryczna
1) Dygestoria winny posiadać gniazdka elektryczne o klasie szczelności IP44 – 6 sztuk (wbudowane w panel mebla). Miejsce umieszczenia gniazdek – pod blatem. Na panelu koloru zielonego (NCS 2060-B50G)

2) Możliwość instalacji gniazdek elektrycznych wewnątrz dygestorium z przyciskiem zewnętrznym.
	

	9. Szafki pod blatem

1) Pod blatem dygestorium dwie szafki melaminowe: 

      - szafka szer.: 900 mm, wys.: 480 mm, gł.: 540  

        mm, dwudrzwiowa; 

- szafka szer.: 600 mm, wys.: 480 mm, gł.: 540 mm; drzwi pojedyncze otwierane na prawą stronę. 

2) szafki powinny być wykonane z płyty pokrytej melaminą, grubość min. 19 mm,
3) możliwość poziomowania,
4)  nośność szafki powinna wynosić min 250 kg/m2; 

5) kąt otwarcia drzwiczek 270°, drzwiczki powinny być wyposażone w zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej lakierowanej proszkowo,

6) szafki wentylowane z wannami wyciąganymi z polipropylenu
	   

	10. Wentylacja:

1) Automatyczny, cyfrowy system kontroli strumienia powietrza z czujnikiem przepływu powietrza (na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień dynamicznego i statycznego) oraz z akustycznym i optycznym alarmem zgodny z EN 14175 z wbudowanym akumulatorem, 

2) Sygnalizacja parametrów: wielkości przepływu (normalny, za wysoki, za niski), pozycji okna powyżej wysokości 500 mm, zaprogramowana częstotliwość serwisowania (po upływie terminu sygnalizacja lampką),włącznik/wyłącznik oświetlenia, klawiatura foliowa. Panel sygnalizująco – sterujący umieszczony na prawej bocznej ścianie urządzenia.

3) podłączenie do wentylacji króćcem DN250.
	

	11. Wymagane certyfikaty i deklaracje: 

1) dygestoria muszą spełniać normę PN/EN 14175; 

2) posiadać deklarację zgodności z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE; 

3) posiadać znak CE.
	

	12. Wymagania odnośnie gwarancji:

1) Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 36 miesięcy od daty podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru; 

2) Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze; 

3) Zapewnienie o dostępności części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych min. 5 lat od daty dostawy potwierdzone oświadczeniem producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. 

4) Serwis na terenie Polski. 

5) Możliwość wymiany blatów, modyfikacji i rozbudowy mebli bez utraty gwarancji. 


	


III. SYSTEM MONITORINGU
	Parametry wymagane  
(opis funkcji wymaganego parametru)
	Parametry oferowane  
(należy podać zakres lub opisać)


	I. DANE OGÓLNE

	1. ILOŚĆ: 1 sztuka
	

	II. WYMAGANIA TECHNICZNE

	1. Wymagania szczegółowe systemu monitoringu. 

1) oprogramowanie do monitoringu ma na celu zbieranie oraz archiwizację parametrów przepływu powietrza po włączeniu dygestorium oraz ich monitorowanie w zadanych przez użytkownika odstępach czasu. System ma informować użytkowników o terminach przeglądów. W tym celu przesyłać na zadane adresy e-mail wiadomości informacyjne.

2) oprogramowanie w polskiej wersji językowej  obsługujące monitoring  musi być  dostarczone wraz  z licencją pełną i nieograniczającą,

3) system wizualizacji parametrów pracy dygestorium ma za zadanie zbierać dane i archiwizować je w odstępach nie większych niż  co 5 minut,

4) system musi rejestrować godzinę włączenia i wyłączenia dygestorium,
5)  oprogramowanie musi być zbudowane w architekturze klient- serwer,
6) system musi posiadać moduł autoryzacyjny dla określonych użytkowników,
7) zbierane dane chwilowe muszą być dostępne  na ekranie monitora w sposób ciągły, (aktualizacja przynajmniej raz na 30 sek.)

8) użytkownik musi mieć możliwość ustawiania minimalnych oraz maksymalnych wartości dopuszczalnych dla każdego pomiaru z osobna,
9) oprogramowanie musi posiadać moduł dwustopniowego alarmowania,
10) system musi posiadać odpowiednią bezwładność reagowania alarmem na chwilowe przekroczenie. 

11) system musi zapewniać dostęp do danych zarchiwizowanych w postaci wykresów i tabel w sposób elektroniczny.

12) system musi posiadać funkcję zabezpieczenia danych przed ich utratą poprzez wykonywanie  kopii bezpieczeństwa. System musi zachować przynajmniej 14 ostatnich zarchiwizowanych kopii bezpieczeństwa. 

13) system musi posiadać poziomy uprawnień w zależność od zakresu pracy użytkowników systemu. System wyposażony w pełną rejestracją wejść do systemu oraz  wprowadzanych zmian.

14) system musi mieć strukturę „open”, umożliwiającą dodanie nowych dygestoriów do systemu wizualizacyjnego.

15) System musi być wyposażony w komputer o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

· Procesor - 3,10GHz, 3MB,
· Oryginalny Windows® 7 Home Premium (64 bit) , wersja polska lub równoważny,
· 4096 MB dwukanałowej pamięci DDR3 [2x2048],
· Monitor panoramiczny 17 cali,
· Napęd DVD +/- RW (odczyt/zapis dysków CD i DVD),
· Dysk twardy 500 GB (7200 obr./min),
· Karta graficzna,
· Podstawowa klawiatura USB wersja, amerykańska/europejska (QWERTY),


· Mysz optyczna,
· Karta dzwiękowa. 
System monitoringu winien spełniać: 
1) możliwość podłączenia minimum 20 dygestoriów.

2) system musi być zgodny z dyrektywą FDA CFR21 część 11.

3) system musi być wyposażony w dwa typy alarmów: alarm dźwiękowy i optyczny. 

4) system musi być wyposażony w ekran główny zawierający następujące  informacje:

-rozkład pomieszczeń odzwierciedlający stan rzeczywisty wraz z  rozmieszczeniem  dygestoriów,


- stan pracy  w jakim znajduje się  urządzenie (w zależności od zadanych parametrów pracy)


- jednostka pomiaru monitorowanych wartości, 

- wartość aktualnego pomiaru, 

              -  możliwość  dodania istotnych informacji  o dygestoriach  (np. datę kolejnego przeglądu,  numer seryjny, rodzaj prowadzonych badań).

Wymagania odnośnie gwarancji na system monitoringu:

1)  Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia min. 36 miesiące od daty popisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru; 

2)  Czas reakcji na przyjęte zgłoszenie o awarii do 48 godzin w dni robocze; 
3)  Możliwość rozbudowy oprogramowania o  dodatkowe parametry (jak wilgotność, temperatura) bez utraty gwarancji. 

	


Miejscowość, data

……………………………………

   podpis  osoby  upoważnionej do 

                                                                                                          reprezentowania Wykonawcy

ROZDZIAŁ IV

PROJEKT UMOWY 
UMOWA NR [_] 

zawarta w Poznaniu dnia __________ 2011 r. pomiędzy: 

Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612) przy ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 781-00-02-075 oraz numerem REGON 631509229, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”;

-a-

………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”;

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają niniejszą umowę zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:


§ 1


[Tryb zawarcia Umowy]

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania 2/CZT/2011), w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm).  

§ 2

[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie do siedziby Zamawiającego  oraz montaż dygestoriów wraz z oprogramowaniem do monitoringu, w zakresie i ilości szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do Umowy (zwanej dalej Przedmiotem Umowy), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca, w ramach obowiązków wynikających z Umowy, przeprowadzi instruktaż obsługi dostarczonego Przedmiotu Umowy dla 10 (dziesięciu) pracowników Zamawiającego w zakresie sposobu obsługi dostarczonych urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia zainstalowania Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego. 

3. Dostarczony Zamawiającemu Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego, spełniający parametry techniczne i wyposażony w funkcje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

§ 3

[Termin realizacji]

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy oraz dokonać jego montażu oraz instalacji w siedzibie Zamawiającego  w terminie do 15 dni od dnia podpisania Umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 


§ 4

[Warunki płatności]

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy określa się na kwotę: …………………… zł. (słownie: ……………………/100) netto. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie brutto wynosi …………… zł. (słownie: …………………..złotych) tj. …………….. zł netto + ……..% VAT.  

2. Do wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 zdanie pierwsze doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty montażu i instalacji oprogramowania oraz koszty instruktażu, o którym mowa § 2 ust. 2.   

4. Postawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

5. Zamawiający ureguluje należność z faktury VAT w wysokości określonej w  ust. 1 powyżej - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Rozporządzenie wierzytelnością wynikająca z umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 5

[Warunki wykonania umowy]

1. Termin i godzina dostarczenia i montażu Przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego zostanie uzgodniona przez Strony za pośrednictwem poczty e-mail na adres: …………… na co najmniej 3 dni przed planowaną przez Wykonawcę dostawą i montażem.

2. Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu, ul. Rubież 46 – budynek B.

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru Przedmiotu Umowy jest: Pan ……………… tel …………………...e-mail: ………………………….

4. Realizacja dostawy oraz montażu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona przez obie Strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 6

[Odstąpienie od Umowy]

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

a) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Wykonawcy;

b) gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy w terminie określonym w § 3 Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
c) w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie jednej ze Stron, złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej Strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 7

[Gwarancja]

1. Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją. Termin gwarancji dla dygestoriów wynosi: 36 miesięcy licząc od daty odbioru Przedmiotu Umowy, stwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, zaś gwarancja na system monitoringu wynosi 36  miesiące od dnia odbioru Przedmiotu Umowy. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, zostały wkalkulowane w wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania Przedmiotu Umowy kartę gwarancyjną.

3. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, odpowiednio o okres od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad czy też usterek.

4. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 10 dni, zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji faxem lub telefonicznie – pod nr tel. …………., fax …………….
5. Wykonawca zapewni pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który będzie realizowany przez punkt serwisowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę lub w siedzibie Zamawiającego. W przypadku usuwania wad i usterek poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe lub uszkodzony sprzęte od Zamawiającego lub pokryje koszty transportu sprzętu do punktu serwisowego zaś po usunięciu usterki lub wady dostarczy i zamontuje sprzęt w siedzibie Zamawiającego lub pokryje koszty z tym związane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia o usterce w Przedmiocie Umowy, w przeciwnym razie będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w § 2 Umowy. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić inny termin usunięcia usterek lub wad. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad oraz usterek w Przedmiocie Umowy nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania  zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 4. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość dalszego rozbudowywania dostarczonego Przedmiotu Umowy o nowe elementy, w tym również oprogramowania,  z wyłączeniem udziału Wykonawcy w tych czynnościach, na co Wykonawca wyraża zgodę jednocześnie oświadczając, że powyższe nie spowoduje utraty uprawnień, o których mowa w niniejszym § powyżej.  

§ 8

[Kary umowne]

1. W razie opóźnienia w dostawie, montażu bądź instalacji  Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia w stosunku do uzgodnionego z Zamawiającym terminu przeprowadzenia instruktażu, jak również w stosunku do terminu, o którym mowa w in fine § 2 ust. 2 Umowy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. W razie opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek w przedmiocie Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 7 jak również w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w Przedmiocie Umowy w  stosunku do terminów, o których mowa w § 7 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5  % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

4. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych  w § 6 ust. 1 lit. a lub b Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Strony ustalają, że kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 9

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy:

4.1 wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy – zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy;

4.2 zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy – zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

	Zamawiający
	Wykonawca

	_____________________


	____________________



	______________________


	______________________




załączniki: 

- Oferta Wykonawcy.

-  Opis przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ V
WYKAZ ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU W ZAKRESIE  WIEDZY 
……………………….

pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się

o udzielenie zamówienia 

wykaz DOSTAW  Potwierdzajacych spełnianie warunku Udziału w postępowaniu 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ORAZ MONTAŻ DYGESTORIÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAPEWNIAJĄCYM MONITORING, W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

W imieniu Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, przedstawiam wykaz dostaw wykonanych bądź wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie:

	Lp.
	Wykonawca
(pełna nazwa)
	Zamawiający
(pełna nazwa)
	Adres,
Telefon
	Wartość dostawy

	Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania zamówienia oraz data zawarcia umowy
	Opis przedmiot zamówienia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


Z wykazu musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia opisany przez Zamawiającego w SIWZ warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia.  

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. 

Miejscowość, data
                                                      ………………………………

   podpis  osoby  upoważnionej do 

     reprezentowania Wykonawcy
ROZDZIAŁ VI
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
……………………….

pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie biegających się

o udzielenie zamówienia 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ORAZ MONTAŻ DYGESTORIÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAPEWNIAJĄCYM MONITORING, W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

W imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowani potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Miejscowość, data


……………………………………

   podpis  osoby  upoważnionej do 

     reprezentowania Wykonawcy

ROZDZIAŁ VII
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

……………………….

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„DOSTAWĘ NA RZECZ FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ORAZ MONTAŻ DYGESTORIÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAPEWNIAJĄCYM MONITORING, W RAMACH PROJEKTU ROZBUDOWA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII” 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Miejscowość, data


……………………………………   podpis  osoby  upoważnionej do 

  reprezentowania Wykonawcy
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